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Fall i TSH

Trine Lauritzen, overlege MBK VVHF
/@yvind Skadberg, Avdoverlege SUS
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Median (pasient) pr uke fra 1/1-2011 til dd —
Drammen (Abbott Arhcitect)
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Samme trend i Stavanger

SUS (daglig median, bare PHT), Drammen og Kongsberg
{median av alle prgver pr mnd)
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Value (miU/L)

1.6

0.8

«Percentiler»

TSH

Oct'16 Jan17 Apr'17 Jul 17

«®- Peer/All: Architect 4= Stavanger University Hospital: Architect458
@+ Stavanger University Hospital: Architect459
=&~ Stavanger University Hospital: Architect460

Value
Range: all
Your 1.18
Peer/All 1.25
Target 1.56
Range: period
Your 1.18
Peer/All 1.25
Target 1.56

Bias
(%)

-19.9

T

-19.9

7.7

Robust
CV(%)

75

17.0

NA

75

17.0

NA
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To mulige forklaringer..

Analyserelatert?

Pasientrelatert?.... har klinikerne begynt a
foreskrive mer Levaxin?
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Med Roche...
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...0g Siemens...
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Klinikerne /Roche og Siemens oppfagrer seg
som fgr

Ma vaere noe Abbottrelatert..

.Imen hva?



Ekstern kvalitetskontroll -HK12/DEKS
Ingen fall

== Kongsberg
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Labquality

LABQUALITY Sample 1 - Serum B Medisinsk biokjemi, 2 niva 2013/1 Lab nr. 02659
Sample 2 - Serum C Side: 15(16)
TSH Architect ci8200 Abbott Ahbott Architect
0033 007 14 544
30 205 — o
Nar target er egen
1,81
§ metodes mean kan det
3 3 109 1,56 . o
Ly : o vaere vanskeligere a
S 1,31 <
d ) . 4 oppdage at hele metoden
0555 080 105 130 155 180 056 081 106 131 15 1,81 2 1,06(? p .
Eget resultat] 11927 % ] Eget resultat] 112 02% ] § d ri fte r.
Sample 1 - Serum B Sample 2 - Serum C 0.81
Target (X): 1,76 mU/l Target (X): 1,12 mUA E
Grenser (X £ 12%): 1,02 - 1,30 muA Grenser (X £ 12%): 0,98 - 1,25 mUfl
x s SEM CV% n X s SEM CV% n 0,56 : —® -
Egen metode 1,159 0,048 0,012 41 17 | Egen metoce 1,118 0,036 0,009 3.2 17 055 08 105 130 155 1,80
Alle 1,339 0,142 0016 106 78 | Alle 1332 0171 0019 128 78
Sample 1 - Serum B
Historikk: Avvik i % Historikk: Avvik i kons./akt. enheter Kommentar
Utsend Prove X res. Diff% z

042 T 0,42

13/01  DeB 14 1,16 119 27 07

Oprmm

1301 SeD14 1,12 112 02 01 @®
12/06 DeB14 1,15 1,03 -107 32 | @ 0,21 0,21
12006 SeC14 102 1,16 138 49 ° ° <®
12004 DeB14 1,14 1,17 29 10 o -

12104 SeE14 172 185 84 24 e || 2 ° 0
12103 DeB14 115 120 45 10 e E 3

12/03 SeA14 108 1,11 24 08 o

1201 DeC14 147 146 03 0.1 e 021 et
12/01 SeA14 109 108 -07 -02 g

1104 DeBi4 1,11 1,15 32 05 °

1104 SeB14 169 182 75 13 ° 0'420,9 1,2 1,5 hdz

-12% x +12% Kons./akt. mU/l
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TSH Architect ci8200 Abbott Abbott Architect
0033 015 14 544
20 30
y’] mun mu/l y ® mu/l
| 1.81-
¢ . 204 |
73 w
g | 2 [
3 10 3 1,56-
Z < 10 (&}
E
3 131 .L
| 3 | a
o.i _— - 0 2 “" @ 3
064 088 1,12 136 1,60 1.8 208 056 081 1,06 131 156 181 2 406! ”s’
|/
Eget resultat] 139 135% ] Eget resultat| 1,18 87 % ] ;,Eg -
Sample 1- Serum B Sample 2 - Serum C 0.81 ].
Target {(X): 1,22 muUA Target (X): 1,09 mU/l ‘
Grenser (X + 12%): 1,08 - 1,37 mUi/l Grenser (X £ 12%): 0,86 - 1,22 mUN
X s SEM CV% n x s SEM CV% n 0,56 - — ———et !
Egen metode 1,225 0,112 0,034 9.1 11 | Egen metode 1,085 0,078 0,023 7.2 11 064 088 1,12 136 160 184 208
Alle 1494 0,129 0,016 86 66 | Alle 1,317 0,145 0018 11,0 67
Sample 1- Serum B
Historikk: Avvik i % Historikk: Avvik i kons./akt. enheter Kommentar
Utsend Prove X res. Diff% z
. W 044 - : T - 0,44
14/06 Des14 122 139 135 15 | ® \ ': ‘ !
14/086 SeA14 1,09 1,18 87 12 ! |© | ! | |
14/04 Del14 1,49 153 25 06 | '- 022 ) PR o g 0 & 022
1 ' ] $
14/04 SeA14 1,12 1,14 18 05 | I. l | ® @ | |
O 13
1403 DeH1d 1,00 1,03 32 12 | @ [ o : ‘
‘ | 5 ol Seidae i uN SRR
14/03 SeB14 1,75 165 -6.0 -09 | .I I| 2 ’I—‘_"'f i 1
3 |
WOl Delt4 148 152 30 06 | | 8 HE3 | , o
| '
W01 SeAld 1,00 113 40 09 | I. | ' ! | b
13006 DeH14 094 098 37 1,0 i | s R S | T 17042
13006 SeA14 1,07 1,90 24 07 o } | \ ’
13/04 DeB14 1,15 1,8 24 05 ° ‘ H
| 044 —- -0.44
13/04 SeC14 1,02 1,09 65 16 | ° 0, 0,9 1.2 15 18
T -12% x +12% Kons./akt, mu/l

Powered by Innovatics 5.12.2014 © Labquality 2014
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TSH Architect ci8200 Abbott Abbott Architect
0033 015 14 544
20+ M mul 30+ M mu/i U
3,34
. . 20 q
8 8
= 104 =
£ £ 2,79
< < 104 I ©
£
2
|’ B & 2,24
0 | ) 0 - 0 o
087 112 137 162 187 212 058 Ti4 189 224 279 334 "?E’l © 8o
Eget resultat| 144 18% Eget resultat| 1,10 4.1 % | B ° kc’\ggﬁ‘ﬁ‘
- 0 =
Sample 1 - Serum B Sample 2 - Serum C 1144 .;:;ﬁs o)
Target (X): 1,41 mUi Target (X): 1,15 mUA ' 4@' e
Grenser (X £ 12%): 1,25- 1,58 mUN Grenser (X £12%): 1,01 - 1,29 mUA
X s SEM  CV% n X s SEM CV% n 0,59 ; @ T ; .
Egenmetode 1415 0059 0018 42 11 | Egenmetode 1,748 0084 0,025 73 11 087 112 137 162 187 272
Alle 1,536 0,076 0,009 5.0 73 | Alle 1401 0,137 0,016 9.8 73
Sample 1 - Serum B
Historikk: Avvik i % Historikk: Avvik i kons./akt. enheter Kommentar
Utsend Preve X res. Diff% z
0,44 0,44
16/01 DelL14 141 144 18 04 %o:
16/01 SeG14 1,15 1,00 -41 -06 ®|
15/06 DeK14 150 181 71 14 | ] 0,22 0,22
Ll
15/06 SeH14 177 187 56 12 .
| . . (]
15/04 DeK14 153 143 23 -05 . |
5 o s 2, @' .l
15/04 SeB14 170 168 -10 -02 2 . .
; ® B
15/03 Del 14 125 131 49 1.1 |o E
15/03 SeAl14 108 111 24 05 .
15/01 DeH14 094 09 07 0,1 0.22 0.22
15/01 SeA14 1,08 107 -12 -02
14/06  Del 14 122 133 135 15 ]
| -0,44 0,44
14/06 SeAl14 109 118 87 12 . 06 0.9 12 15 1.8
S12% x+12% Kons./akt. mU/I
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TSH Architect ci8200 Abbott Abbott Architect
0033 015 14 544
- @ - mUi/l
40 mun 40 20/
30+ 30+
g $ 171 o
E 204 = 204
c c Q O
< < £
10 10 S 144
T
0}
0- 0- = ? ?,: (0
1,0 1,3 16 19 22 25 05 08 1,1 14 17 20 s 119
Eget resultat] 17 75% Eget resultat] 1255% | 3
Sample 1- Serum B Sample 2 - Serum C 0,8
Target (X): 1,6 mU/, X‘ﬂ, Target (X): 1,7 mUil, XP‘
Grenser (X £ 12%): 1,4 - 1,8 mU/l Grenser (X +12%): 1,0- 1.2 mU/l
x s SEM  CV% n x s SEM  CV% n 0,5 " e : .
Egen metode 1,64 0,09 0,03 53 11 | Egen metode 1,14 0,13 0,04 118 1 1.0 13 16 19 22 25
Alle 1,73 0,07 0,01 4.2 66 | Alle 1,34 0,14 0,02 104 65
Sample 1- Serum B
Historikk: Avvik i % Historikk: Avvik i kons./akt. enheter Kommentar
Utsend Prove X res. Diff%e =z Sample 1 - Serum B, Egen metode:
0.46 0.46 The uncertainty of the assigned value is not negligible, and
18/01 DeR 14 16 17 75 14 @ evaluations could be affected. Z score is uncertain due to the
’ ! ’ ’ small number of observations.
18/01  SeA14 1.1 12 55 04 ® Sample 2 - Serum C, Egen metode
17/06 DeK 14 15 15 03 01 0,23 0,23 | The uncerainty of the assigned value is not negligible, and
: ’ o . evaluations could be affected. Z score is uncertain due to the
17/06  SeB 14 1.7 1.8 19 0.3 |. = ® small number of observations.
17/04 DeP 14 1.6 1.6 1.8 03 ] O]
5 o b o fle |,
17/04  SeH 14 1.8 1.9 06 0.1 E . '. I
17/03 DeO 14 1.1 1.3 91 22 | [ ] E J
17/03 SeB 14 1.7 19 100 21 |
17/01 DeN 14 1.8 1.8 31 07 |. 0.2 0.23
17/01  SeA 14 1.1 1.2 39 05 |.
16/06 DeP 14 1.6 15 43 -07 ]
| 0,46 0,46
1606 SeH 14 18 18 29 -06 .| 0,9 12 15 18
1604 Dek14 15 16 11 02 THmeanw Kons fakt. mU/I

Powered by Innovatics

13.2.2018 @ Labquality 2018
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2014/1
2014/3
2014/4
2014/6
2017/1
2017/3
2017/4
2017/6

diff

Labquality numerisk oversikt
Abbott vs Roche 2014 og 2017

25 %
& %
20 %
21 %
15%
13 %
-1%
11 %

Abbott

1,087
0,998
1,12
1,225
1,759
1,146
1,59
1,52

Roche

1,442
1,062
1,402
1,558
2,067
1,316

1,58

1,71

30%

diff

25% -

20%
15%

10%

.
A N

Heller mindre forskjell mellom metodene enn mer.
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Med Abbott og «big data» pa saken

Stavanger og VestreViken i telefonmgter
med Abbott:

Alle Abbott-brukere i Norge ligger pa
samme lave niva med median rundt 1,2

mU /L

Resten av Europa (Abbottbrukere) ligger pa
cal4mU/L
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Hva er forskjell pa Norge og andre?

» Sannsynligvis noe annet enn reagensene

* Kan det vaere noe med prgveglassene??
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== Kongsberg

=== Drammen

Drammen byttet fra

Sarstedtglass til
Greiner/Vaccuette

(anbud)

e
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Mer Big-data fra Abbott

Abbottkunder i Norge ligger lavere
(pasientmedian) enn bade Sverige og
Danmark (som ikke bruker Vacuette)
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Tall fra Abbott

«German lab using Greiner tubes» ligger lavere (pa
pasientmedian) enn resten av Europa (som bruker
lite Vacuette)
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Tall fra Abbott

Kunder i Norge vs @sterrike. De fleste kunder i @sterrike bruker ogsa
Greiner/Vacuette. Kurvene(pasientmedian) ligger ganske likt.
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Teste ut hypotesen

Frivillige ansatte pa lab i Drammen og
Stavanger donerte blod
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Drammen:
Serumglass m/gel
-Vacuette/Greiner
-Sarstedt

-BD Vaccutainer
Stavanger:

- Vacuette

- BDVaccutainer
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TSH miU/L
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Vacutainer/Puls - Vacuette/Greiner (%)
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TSH Duplikat Drammen (n=21)
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TSH sammenlignet 3 typer ror
Drammen n=21

2,5 A

=¢=\/acuette

1,5 .
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Klinisk betydning?

Februar 2013:

5,7% av resultatene stjernemerket hgye
J y

7,9% av resultatene stjernemerket lave
(Populasjon ca 50-50 sykehus/PHT)

Februar 2018:

3,4% av resultatene stjernemerket hgye
10,2% av resultatene stjernemerket lave
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Hva na?

Greiner (Vacuette) og Abbott ha
mgte /prosjekt seg i mellom

Finne arsak?

Greiner har byttet leverandgr av gel (jmf
Abbott) -er det arsaken? Og hva?
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Muligheter

Greiner «fikser» rgrene
Bytter gel eller lignende. Ingen lgsning forelgpig

Vi bytter rgr (anbud)
Vi endrer referanseomrade - darlig lgsning

pga tre metoder i samme foretak.

Faktorisering? Mulig midlertidig lgsning, men
ikke gnskelig
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Take Home

EKV og intern kontroll kan ikke avdekke alle
avvik -heller ikke ganske store.

Viktig a se pa trender i pasientresultater

Husk at andre «ting» enn
reagenser/kalibrator/lot ogsa kan pavirke
analysene
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) o
Fall i HK-12 ogsa
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Sammenligne glassene
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Fritt T4

139% fall over tid
Fall i HK-12 ogsa
Ingen forskjell nar sammenlignet prgveglass

Her er det mer sannsynlig med fall i selve
Abbottmetoden.

Lot?



ooe VESTRE VIKEN

Hva med Magnesium?

Vacuette 3% hgyere enn Vaccutainer og Sarstedt
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