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Resultater fra nytt EQA-program
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EQA-program for glukose

1. Laboratorier med pasientnære instrumenter (PNA)
▪ 5 instrumenter pr. abonnement

2. Laboratorier med store analysemaskiner 
▪ Nytt program   



2. EQA-program for glukose

Bakgrunn

➢Positivt avvik fra fasitverdi (Labquality)
➢Pasientlikt kontrollmateriale
➢Fokus på riktighet
➢Ville Noklus finne det samme som Labquality? 



2. EQA-program for glukose





EQA-program for glukose
(SPLGLU2021.01)

58 deltakere fra sykehus og 
private laboratorier ble påmeldt 
med 59 instrumenter, og 2 fra 

industrien.

98 % rapporterte resultater.



Deltakelse



Fasit

Kontroll 1: 5,52 mmol/L

Kontroll 2: 7,13 mmol/L



Numerisk oversikt



Akseptgrense

Fasitintervall: Fasit ± 0,1 mmol/L
Meget god: ± 5%
Dårlig: >5%



Histogrammer



Histogrammer



Fasit ± 0,1 mmol/L

Fasit ± 0,1 mmol/L



Oppsummering

• Godt samsvar med referansefasit for 
alle metoder

• Ingen avvik på Cobas (ref Labquality)

Ny utsendelse 1. november!

JA, vi måler riktig glukosenivå




